




Strategie zur Auswertung des ersten VDI{Ringversuchs
zur Asbestfaserbestimmung nach Richtlinie VDI 3492 Blatt 1
Joachim Hartung, Guido Knapp
Zusammenfassung: Die Umsetzung der Richtlinie zur Bestimmung der Anzahl von anorgani-
schen faserf






uft. Die Auswertung der Filter wurde zun

achst in zwei Referenzlabors und danach
in den teilnehmenden Pr

uabors vorgenommen. Die Beurteilung der korrekten Umsetzung der
Richtlinie durch ein Pr

uabor sollte durch den Vergleich der Z

ahlergebnisse aus diesem Pr

uabor
mit den Ergebnissen aus den beiden Referenzlabors erfolgen.
Hier wird nun eine Auswertungsmethode f

ur den Vergleich eines Pr

uabors mit den beiden Refe-
renzlabors vorgestellt, die auf einer Wurzeltransformation der Z

ahlergebnisse basiert und m

ogliche
Verzerrungen zwischen den Z

ahlergebnissen der Referenzlabors sowie Korrelationen ber

ucksich-







Die VDI{Projekt- und Service GmbH (VDI{GPS) hat 1993/1994 in Zusammenarbeit mit
der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN sowie zwei Akkreditier-
systemen den ersten Ringversuch zur Bestimmung der Anzahl anorganischer faserf

ormiger
Partikel (z. B. Asbestfasern, sonstige anorganische Fasern) auf staubbelegten Filtern nach
Richtlinie VDI 3492 Bl. 1 durchgef

uhrt. Das zu bewertende Meverfahren ist dabei kein
Verfahren, das sich bis dahin im Routinebetrieb etabliert hat, sondern ein Verfahren, das
im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelt wurde. An dem Versuch haben insgesamt






uhrung eines solchen Ringversuchs
sowie die Durchf

uhrung selbst und die verwendete Auswertungsmethode mit den entspre-




ofert et al. (1996a, 1996b) dargestellt. Die
wesentlichen Punkte der Durchf

uhrung des Ringversuchs werden im folgenden noch einmal
kurz skizziert.

Die Arbeit erscheint in der Zeitschrift:
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCHIV
1
Den teilnehmenden Labors wurden drei verschiedene, unterschiedlich mit Staub belegte
Filter zur Auswertung gegeben. Da die Auswertung eines Filters ein langsam zerst

oren-
der Vorgang ist | in einem Vorversuch stellte sich heraus, da eine Filterprobe nur f

unf-
bis sechsmal in verschiedenen Labors ausgewertet werden kann | , konnten nicht alle
Pr

uabors dieselben drei Filter auswerten. Daher kamen insgesamt 39 Filter zum Ein-







ahlregel, die der in der Richtlinie VDI 3492 Bl. 2 angegebenen Fa-
serz

ahlregel a) entspricht, wurde jeweils eine Teil






oerung von 2000 bis 2500fach rasterelektronenmikroskopisch ausgewertet. Die





ur jeden Filter wurde dierenziert nach Amphibol (lang/kurz), Chrysotil
(lang/kurz) und sonstigen anorganischen Fasern (lang/kurz). Dabei wurde deshalb nach
zwei L

angenklassen unterschieden, weil das Aunden kurzer Fasern grunds

atzlich schwie-
riger ist als das der langen Fasern. Auerdem wurde f

ur jede dieser Faserklassen getrennt
nach kurzen und langen Fasern die Summe

uber alle drei Filter gebildet. Insgesamt lie-
ferte jedes Pr

uabor somit 24 Einzelergebnisse, d. h. Mewiederholungen an einem Filter
fanden nicht statt. Die den Pr

uabors jeweils zur Verf

ugung gestellten Melter wurden
zuvor durch zwei Referenzlabors ausgewertet. Diese Referenzlabors lieferten pro Filter und
Faserart ebenfalls nur einen Mewert. Die erfolgreiche Umsetzung der VDI{Richtlinie soll-


















ur denselben Melter wurden nicht ber

ucksichtigt. Zur abschlieenden Bewertung des
Pr










ahnenswert, da die Veranstalter des Ringversuchs diese beiden Labors als Re-
ferenzlabors verpichtet haben, weil bei diesen durch die Entwicklungsarbeit zu dieser Me-
technik, langj

ahrige Praxiserfahrung sowie nationales und internationales Engagement in





uber hinaus haben diese Referenzlabors den Satz von Filtern, die bei typischen Me-
aufgaben in der Praxis anelen (Messung zur Bestandsaufnahme, Sanierungsbeurteilungen
usw. ), f





a der obigen Richtlinie
ausgewertet. Durch diese Vorgeschichte und durch die Kenntnis des Umfeldes der jeweiligen
Filter kann bzgl. des Verh

altnisses zu einem Pr

uabor nicht von einer freien Randomisation
unter gleichen Labors aus versuchsplanerischer Sicht ausgegangen werden.
2
In diesem Artikel wird nun eine andere Auswertungsstrategie als in H

ofert et al. (1996b)
vorgeschlagen. Dazu wird im zweiten Abschnitt zun

achst eine geeignete Datentransforma-















die langen bzw. kurzen Fasern hergeleitet. Die hergeleiteten Teststatistiken sind approxi-
mativ 
2
{verteilt. Der dritte Abschnitt besch

aftigt sich dann mit der Problematik, da
systematische Abweichungen in den Z

ahlergebnisse zwischen den Referenzlabors vorliegen.





hinaus wird ein modizierter F{Test vorgestellt, der sowohl systematische Abweichungen
als auch m

ogliche Korrelationsstrukturen zwischen den beiden Referenzlabors ber

ucksich-
tigt, um dem oben geschilderten versuchsplanerischen Aspekt Rechnung zu tragen. Dieser
F{Test ist dabei in dem Sinne stabil, da er weder systematische Abweichungen noch
Korrelationen von vornherein voraussetzt, jedoch in der Lage ist, auf diese ad

aquat zu
reagieren. Der letzte Abschnitt besch

aftigt sich schlielich mit der Zusammenfassung der





2. Datentransformation und unabh












a der Richtlinie VDI
3492 Bl. 1 als Realisierung einer Poisson{verteilten Zufallsvariablen auassen. Bezeichne im
folgenden X eine solche Poisson{verteilte Zufallsvariable mit Parameter ,  > 0, so erh

alt
man durch die Wurzeltransformation
p
X eine neue Zufallsvariable, deren Varianz aufgrund







agt. In Anscombe (1948)
wird dar









approximiert wird, falls der Parameter der zugrundeliegenden Poisson{
Verteilung klein ist. Weiterhin wird durch die Wurzeltransformation in der Regel eine gute
Ann

aherung an eine Normalverteilung erreicht (vgl. auch Hartung et al. (1995), S. 350).




Mit Hilfe dieser Datentransformation und der daraus resultierenden guten Ann

aherung an





der Hypothese hergeleitet, da das einzelne Pr

uabor genauso mit wie die Referenzla-
bors unter der Annahme, da die einzelnen Z

ahlergebnisse pro Filter und pro Faserart
unabh

angig und in den Referenzlabors f

ur jeden Filter und jede Faserart identisch ver-









Fasern als auch f

ur die kurzen Fasern herangezogen.































ahlergebnis des l{ten Referenzlabors
f

ur die j{te Faserart im i{ten Filter, l = 1 ;2, i = 1 ;2; 3, j = 1 ;2; 3.
F

ur diese Zufallsvariablen werden nun die folgenden Annahmen getroen:
(A1) F






























ur i = 1 ;2; 3 und j = 1 ;2; 3.













ur das transformierte Z

ahlergebnis aus dem l{ten
Referenzlabor f

ur l = 1 ;2, i = 1 ;2; 3 und j = 1 ;2; 3.
Zur Herleitung der Teststatistiken zum Vergleich der Z

ahlergebnisse aus dem Pr

uabor
und der Referenzlabors wird zus

atzlich zu (A1) { (A3) in diesem Abschnitt angenommen,
da die Z

ahlergebnisse der beiden Referenzlabors bezogen auf Filter und Faserart identisch
verteilt sind. D. h. in diesem Abschnitt gilt zus

atzlich die folgende Annahme:
(A4) F






























telwert der transformierten Z

ahlergebnisse der beiden Referenzlabors. Unter der Elemen-




uabor mit dem Erwar-
tungswert der Z












gilt dann unter den Annahmen (A1) { (A4) f






















Mit Hilfe von (3) bzw. (4) l









Aufgrund der Annahmen (A1) { (A3) sind die Zufallsvariablen T
ij












uabors mit den entsprechenden Z






























































at sich somit die folgende Entscheidungsregel f

ur das
Testproblem aus (5) formulieren:
VerwerfeH
0



















(1986), Seite 377), falls die beteiligten Zufallsvariablen normalverteilt sind. Da es sich
im vorliegenden Fall um eine approximative Normalverteilung handelt, ist mit Hilfe einer
Simulationsstudie das tats

achliche Niveau des Tests (8) mit dem nominellen Niveau f

ur





ur jede Faserart die Realisationen mittels der Funktion RANPOI in SAS 6.10
unter Windows 3.11 erzeugt. Die Simulation des tats

achlichen Niveaus beruht f

ur jede
Parameterkonstellation auf 10000 Wiederholungen. Tabelle 1 zeigt f

ur zehn verschiedene




ur die nominellen Niveaus
von  = 0 :01;0:05 und 0:1.
Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, da das Testverfahren das vorgegebene Testniveau recht
gut einh










oer als die vorgegebenen Anteile sind.
Neben den Einzelz








uber die drei Filter betrachtet, um dem unterschiedlichen Schweregrad

























); l = 1 ;2; j = 1 ;2; 3 ;
betrachtet. Mit Hilfe der oben beschriebenen Wurzeltransformation erh














ur das l{te Referenzlabor, l = 1 ;2,





achlichen Niveaus (in %) f

ur die Testentscheidung (8) bei verschiedenen
Parameterkonstellationen der Poisson{Verteilungen
Nominelles Niveau


























3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.79 4.45 9.43
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.06 5.33 10.34
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.25 5.57 10.56
10 10 10 10 10 10 10 10 10 1.15 5.24 10.25
3 3 3 4 4 4 5 5 5 1.01 5.17 10.13
3 3 3 5 5 5 10 10 10 1.06 5.12 10.05
3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.10 5.26 10.26
5 5 5 6 6 6 7 7 7 1.23 5.51 10.46
5 5 5 10 10 10 15 15 15 1.13 5.36 10.41

































































3. Systematische Abweichungen zwischen den Referenzlabors




onnen, da sie 'richtig' bzw. 'identisch' messen,
besteht die M

oglichkeit, da die Annahme (A4) nicht erf

ullt ist und somit eine systemati-
sche Verzerrung zwischen den Z

ahlergebnissen der Referenzlabors pro Filter und Faserart
vorliegt, d. h. es gilt f



















































wobei mit den Erwartungswerten der Zufallsvariablen R
lij
, l = 1 ;2 auch der Steinersche
Verschiebungssatz gilt (vgl. auch Anscombe (1948), Hartung et al. (1995), S. 350).







und Faserart vorhanden sind, so mu die GlobalhypotheseH
0
aus (5) dahingehend ge

andert




uabors jeweils in einem In-
tervall liegen, dessen Grenzen jeweils durch die Erwartungswerte der Z

ahlergebnisse der
beiden Referenzlabors bestimmt werden. Da jedoch nicht bekannt ist, welches Referenzla-
bor bez

uglich eines Filters und einer Faserart den gr

oeren bzw. kleineren Erwartungswert
besitzt, geht das Testproblem (5)

















































ur die Zufallsvariable T
ij
, i = 1 ;2; 3, j = 1 ;2; 3, aus (1) ergibt sich unter diesen Voraus-







































































































Unter der Nullhypothese H

0
aus (15) erreicht der Nichtzentralit

atsparameter  seinen ma-




ur alle Filter und alle Faserarten
jeweils mit einem Erwartungswert der Referenzlabors











ur alle i = 1 ;2; 3 und j = 1 ;2; 3. Der maximale Wert des Nichtzentra-
lit








































































unbekannt ist, mu dieser geeignet gesch

atzt wer-
den. Dazu wird zun

achst pro Filter und Faserart die Dierenz der transformierten Z

ahler-







; ; i = 1 ;2; 3; j = 1 ;2; 3 : (21)


































































































































ur die beiden Tests mit
den Entscheidungsregeln (8) und (25) bei Vorliegen von systematischer Abweichung zwi-
schen den Z






achlichen Niveaus (in %) f

ur die Testentscheidungen (8) und (25) bei
Vorliegen von systematischen Abweichungen zwischen den Z

ahlergebnissen in den Refe-
renzlabors
Nominelles Niveau
Verzerrung   = 0.01  = 0.05  = 0.1
Test (8) Test (25) Test (8) Test (25) Test (8) Test (25)
0.1 1.08 0.95 5.28 4.75 10.43 9.53
0.2 1.24 1.06 5.87 5.17 11.39 10.22
0.3 1.55 1.27 6.87 5.88 12.91 11.27
0.4 2.08 1.60 8.37 6.85 15.23 12.82
0.5 2.88 2.05 10.43 8.07 18.40 14.81
0.6 4.03 2.60 13.46 9.62 22.27 17.11
0.7 5.63 3.29 17.24 11.45 27.11 19.58
0.8 7.92 4.11 21.91 13.65 32.92 22.26
0.9 10.95 5.10 27.48 15.86 39.44 25.35
1.0 15.05 6.27 33.92 18.34 46.86 28.62




ur alle Faserarten und alle Filter aus
dem Pr

uabor mit denen aus einem Referenzlabor identisch sind und die Verteilungen der
Z

ahlergebnisse aus dem anderen Referenzlabor f

ur alle Faserarten und alle Filter um den
jeweils in der Tabelle 2 als Verzerrung  angegebenen Wert verschoben sind, d. h. der
Wert  beinhaltet f

ur alle Faserarten und Filter die 'ung

unstigste' Konstellation zwi-
schen den Referenzlabors. Dabei bezeichnet der Wert  den Abstand zwischen den Er-




, i = 1 ;2; 3, j = 1 ;2; 3,




















Aufgrund der Konstruktion von (25) liegen die simulierten Niveaus von (25) stets unter-
















Verbesserung durch den Test (25) ist nur bis zu einer Verzerrung von 0.3 zufriedenstellend.
Beachtet man jedoch, da eine Verzerrung von  = 0:3 der transformierten Z

ahlergebnisse
bedeutet, da die Erwartungswerte der nicht{tranformierten Z

ahlergebnisse z. B. zwischen
2 und 3 bzw. zwischen 10 und 12 liegen, so scheint die Verbesserung durch die Entschei-







ufung der Fasersummen bei Vorliegen von systematischen Abweichungen






























































































atsparameter () seinen maxima-
len Wert an, falls f

ur die Faserarten jeweils der Parameter aus dem Pr

uabor mit einem
der beiden Parameter aus den Referenzlabors

































Analog zur Herleitung von (24) l












































Im folgenden Teil dieses Abschnitts wird zus

atzlich zur systematischen Verzerrung der
Z










uabors in Betracht gezogen.














































 und den Nichtzentralit

atsparameter  bestimmt werden. F

ur die Zufallsvariable D
ij
aus
(21), i = 1 ;2; 3, j = 1 ;2; 3, h

angen bei Vorliegen von Korrelation und systematischer





















































aus (19), so da mit Hilfe dieser Zufallsvariablen keine geeignete Sch

atzung der
beiden unbekannten Parameter durchgef

uhrt werden kann.





























so da unter Normalverteilungsapproximation davon ausgegangen werden kann, da die
Zufallsvariablen stochastisch unabh






























angig angesehen werden k

onnen. Somit gilt f

ur den Quotienten dieser



































Der Nenner in (35) mit in gewissem Mae die m

ogliche Verzerrung zwischen den Z

ahler-
gebnissen der Referenzlabors, so da im folgenden die F{Statistik (35) dahingehend mo-
diziert wird, da Korrelation und systematische Abweichung hinreichend ber

ucksichtigt
werden. Die Doppelsumme im Nenner von (35) wird klein, falls kaum systematische Abwei-
chungen, aber Korrelationen auftreten. Der Vorfaktor wirkt diesem Verhalten entgegen. Um
dieses Ph

anomen geeignet abfangen zu k

onnen, soll der Nenner durch eine positive reelle
Zahl nach unten beschr

ankt werden. Der Z






achlichen Niveaus (in %) f

ur die Testentscheidung (38) bei verschiedenen
Konstellationen der Verzerrung  und der Korrelation  zum nominellen Niveau von
 = 0 :05
Verzerrung  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Korrelation 
0 0.96 0.95 0.87 0.79 0.71 0.60
0.10 1.48 1.45 1.32 1.18 1.05 0.84
0.25 2.73 2.66 2.49 2.22 1.85 1.41
0.30 3.36 3.29 3.09 2.68 2.21 1.65
0.40 4.96 4.89 4.55 3.95 3.14 2.31
0.50 7.11 7.01 6.64 5.79 4.55 3.23
0.75 13.23 13.44 13.81 13.35 11.20 7.33
0.90 14.73 15.15 16.40 18.37 18.65 13.10
modiziert werden, da eine Sch

atzung der Korrelation einiet. Aus (33) ergibt sich mit
















ur  gegeben ist durch




Die Wahl einer unteren Schranke f

ur den Nenner der F{Teststatistik wird motiviert

uber
ein Quantil der Verteilung der Nennerstatistik (f

ur  = 0 und  = 0), wobei die geeignete
Wahl eines solchen Quantils gewisser Erfahrungswerte bedarf. Im folgenden wird das 0.1{
Quantil der Nennerstatistik, welches der H

alfte des 0.1{Quantils der 
2
{Verteilung mit
neun Freiheitsgraden entspricht, als untere Grenze gew

ahlt und der Korrelationskoezient






























In der Tabelle 3 sind nun f

ur verschiedene Konstellationen von systematischen Abweichun-






achlichen Niveaus der Testentscheidung (38) f

ur das nominelle Niveau
von  = 0 :05 dargestellt. Man sieht, da f

ur Korrelationen bis zu  = 0 :3 f

ur alle be-




ur  = 0 :4 bei geringer
Verzerrung bis zu  = 0:2 und f

ur  = 0 :5 bei Verzerrungen um  = 0:3 bis  = 0:4 das
vorgegebene Niveau recht gut einh

alt. Bei den weiteren betrachteten Konstellationen ist
der Test h

aug sehr antikonservativ. F

ur die konkrete Anwendung h

alt der Test somit das
nominelle Niveau zufriedenstellend ein, falls moderate Korrelationen und moderate syste-










ufung der Fasersummen bei Vorliegen von Korrelation und systematischer
Abweichung bez

uglich der transformierten Z

ahlergebnisse aus den Referenzlabors l

at sich



































die Korrelation zwischen den Summen der Z















Weise wie die Teststatistik T
2
modiziert werden.
Das Hauptaugenmerk bei der Konstruktion obiger Tests liegt nat

urlich in der Kontrolle
des Fehlers 1. Art, damit das Pr






ur moderate Korrelationen und Verzerrungen recht konservativ, so da





um Unterschiede zwischen den Referenzlabors und dem Pr

uabor entdecken zu k

onnen.
Daher wird im folgenden f

ur einige Parameterkonstellationen von  und  die G

utefunkti-
on des Tests basierend auf T
2;~
aus (37) an einigen St

utzstellen simuliert, deren Ergebnisse
f

ur  = 0 ;0:2; 0:5 und  = 0; 0:2; 0:4 der Tabelle 4 zu entnehmen sind. Die betrachteten
St

utzstellen der entsprechenden G

utefunktionen sind dabei so zu interpretieren, da sie





vom Mittelwert der Erwartungswerte der transformierten Z

ahlergebnisse der beiden Refe-
renzlabors angeben, d. h. das simulierte tats

achliche Testniveau bendet sich demnach an
der Stelle =2.
Der Tabelle 4 ist nun zu entnehmen, da bei tats

achlichen Testniveaus bis zu 2 % bei no-
minellem Niveau 5 % die G

utefunktionen der entsprechenden Tests nicht besonders stark




uabors jeweils aus einer
Verteilung stammen, deren Erwartungswert um den Wert 1 gr

oer ist als der Mittelwert
14
Tabelle 4:
Simulierte Werte (in %) der G

utefunktion des Tests aus (38) mit nominellem Niveau














  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1
0 0 0.96 1.10 1.59 2.69 4.70 8.03 24.88 51.86
0.2 0 2.22 2.52 3.48 5.47 8.92 14.40 37.67 66.74
0.5 0 7.11 7.89 10.27 14.64 21.54 31.29 62.88 88.00
0 0.2 0.77 0.89 1.30 2.20 3.93 6.74 21.63 49.96
0.2 0.2 1.79 2.02 2.84 4.52 7.41 11.99 32.77 61.06
0.5 0.2 5.98 6.52 8.47 12.31 18.39 27.03 56.67 83.32
0 0.4 0.41 0.47 0.71 1.25 2.28 4.00 13.80 34.31
0.2 0.4 0.93 1.05 1.52 2.47 4.16 6.87 20.96 45.50
0.5 0.4 3.01 3.86 4.47 6.64 10.29 15.68 38.30 66.61
der transformierten Z






alle diesen Unterschied. Dies bedeutet, da bei geringen Korrelationen und gerin-
gen Verzerrungen das Pr

uabor recht wohlwollend beurteilt wird. Liegt das tats

achliche





Basierend auf den Resultaten der Abschnitte 2 bzw. 3 werden f






uabors mit den Z






ur die langen und kurzen Fasern ein Test mit den einzelnen
Z

ahlergebnissen als auch ein Test mit den Z

ahlergebnissen der Fasersummen. Die Ergeb-
nisse dieser vier Tests m

ussen nun zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden.
Bei allen vier Tests neigen die Teststatistiken unter der Alternative zu gr

oeren Werten,
so da die P{Werte der einzelnen Tests auf einheitliche Art geeignet zusammengefat wer-
den k















die P{Werte aus den Tests f







die entsprechenden P{Werte aus den Tests f

ur die kurzen Fasern, so
werden aufgrund der Abh

angigkeiten der Teststatistiken zun

achst die P{Werte f

ur die







ahlergebnisse der einzelnen Fasern doppelt so stark gewichtet wie




ufung der Fasersummen. Die zusammengefaten P{
Werte f

ur die beiden Faserklassen ergeben sich in Anlehnung an die gewichtete 'Inverse
Normal{Methode', vgl. Hedges / Olkin (1985), Seite 39, als gewichtete Mittelung der












































wobei  die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet.







meta{analytisch kombiniert werden. Da die kurzen Fasern in der Regel schwerer zu nden
sind als die langen, wird bei der meta{analytischen Zusammenfassung der P{Wert p
K;ges
nur halb so stark gewichtet wie der P{Wert p
L;ges
. Mit der originalen gewichteten 'Inversen





























Die Entscheidung, ob das Pr

uabor die Richtlinie erfolgreich umgesetzt hat, wird durch








uabor die Kriterien. Ist jedoch p
ges
< , so mit das Pr

uabor
signikant anders als die beiden Referenzlabors und erf

ullt somit nicht die Kriterien zur
korrekten Umsetzung der Richtlinie VDI 3492 Blatt 1.
Anmerkung:





age zu einer fr

uheren Fassung des Manuskripts.
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